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Prufzertifikat

zu Untersuchungsauftrag 0704-23/3635

Die von obiger Versuchs- und Forschungsanstalt vorgenommene Vergleichsprifung
von Papierfeuchtigkeiten mittels des

Feuchtigkeitspriifgerates der Fa. Messtechnik Schaller GmbH
einerseits und andererseits mit
genormter Feuchtigkeitspriifung nach DIN EN 20287

mittels Differenzwagung der feuchten und der bei 105 °C getrockneten Probe ergab
gute Ubereinstimmung sowohl bei 23 °C als auch bei 70 °C.

Damit kann festgestellt werden, dass das o. a. Prufgerat der Fa. Schaller fur die

Messung der Papierfeuchtigkeit zum Zwecke der Produktionsiiberwachung an
Wellpappenmaschinen geeignet ist.
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